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Resumen.—En este estudio se ha revisado la evolución clínica, radiográfica y densitométri-
ca de 30 Prótesis Totales de Cadera modelo Bihapro, con recubrimiento de Hidroxiapatita. Se 
han presentado complicaciones clínicas en 3 casos (10%). La evolución ha sido de incremento 
de la densidad alrededor de la prótesis en el 97% de los casos. El aumento medio de densidad 
fue de 1 a 1,3 (cociente hueso periprotésico/hueso normal) en el cotilo y de 1,4 a 1,5 en la zo-
na metafisaria (áreas 1 y 7 de Gruen) del fémur. Los resultados clínicos, radiográficos y densi-
tométricos (Sistema CADIA) han sido coincidentes en el 97% de los casos. 
THE VALUE OF BONE DENSITOMETRY ASSESSMENT AFTER TOTAL HIP REPLACEMENT 
Summary.—In this study we have reviewed the clinical, radiographical and densitometric 
follow-up of 30 Bihapro® total hip hydroxyapatite-coated arthroplasties. There were complica-
tions in 3 cases (10%). Densitometric results showed an increase of bone density around the 
prosthesis in 97% of cases. The average increase in bone denstiy (periprosthetic/normal bone 
ratio) varied from 1 to 1.3 in the acetabulum and from 1.4 to 1.5 in the metaphysial area of 
the femur (Gruen's zones 1 and 7). Clinical, radiographical and densitometric results (CADIA 
System) exhibited a foot correlation in 97% of cases. 
INTRODUCCIÓN 
La evolución de los implantes articulares tiene 
una estrecha relación con el tipo de fijación que les 
une al hueso. Después del uso del cemento acrílico, 
iniciado por Charnley en 1962, se ha pasado por 
diversos sistemas de fijación biológica, hasta llegar 
en 1985, de la mano de Furlong y Osborn (1), a 
utilizar el recubrimiento de Hidroxiapatita como 
sistema de facilitación de la unión de la prótesis al 
hueso. Desde el año 1989, hemos iniciado en nues-
tros Servicios el implante de modelos de Prótesis 
Totales de Cadera con ese recubrimiento, lo que nos 
permite contar con una suficiente experiencia para 
considerar algunos pormenores de su evolución. 
Este estudio tiene como objetivo evaluar los re-
sultados precoces de un modelo de Prótesis Total 
de Cadera (PTC) con Recubrimiento de Hidroxia-
patita en el acetábulo y en la zona metafisaria del 
vastago femoral. A lo largo de un año, se ha obser-
vado la evolución clínica y radiográfica, comparan-
do la evolución densitométrica en las 3 zonas de De 
Lee del acetábulo (2) y 2 zonas metafisarias (la 1 y 
7 de Gruen) (3). 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Se estudiaron 30 implantes que se han colocado en 3 
hospitales. Estas PTC tienen un seguimiento de 2 años. 
Son todas del modelo Bihapro (Biomet, England) y cons-
tan de un acetábulo hemisférico, con aletas antirotato-
rias en el reborde externo, con diversos orificios para la 
colocación de tornillos de fijación al hueso iliaco, y con 
una ventana para el eventual uso de injerto óseo. Presen-
tan un núcleo de polietileno de alta densidad, que está 
dotado de una cavidad para articularse con cabezas fe-
morales de Zirconio o cromo-cobalto, de un diámetro de 
28 mm. (Fig. 1). 
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Figura 1. Prótesis total de cadera modelo Bihapro. A) Radiografía preoperatoria. B) Control a los 12 meses 
de la intervención. 
El vástago femoral, de predominante relleno metafi-
sario, con un recubrimiento de Hidroxiapatita de 75 mi-
crones de espesor, presenta un tercio distal afilado, 
exclusivamente para orientación, con la intención de que 
no contacte con la cortical interna del fémur (4). 
De los 30 casos, 16 fueron hombres y 14 mujeres. 
Las edades fueron: 1 entre 30 y 39 años, 3 entre 40 y 49 
años, 6 entre 50 y 59 años, 16 entre 60 y 39 años, y 4 
entre 70 y 79 años. La edad media fue de 62 años y os-
cilaba entre 34 y 74. Fueron 17 Derechas y 13 Izquier-
das. El peso corporal osciló entre 50 y 120 Kg. con una 
media de 72,18 Kg. 
Todos ellos han sido intervenidos con una antigüe-
dad mínima de dos años. 
Del total, 27 casos (90%) han sido implantes prima-
rios y los otros 3 han sido revisiones de otras prótesis 
(10%). 
Figura 2. Sistema CADIA para realizar la Densitometría. Figura 3. Zonas estudiadas densitométricamente. 
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Tabla I: Puntuaciones (Johnston) (6). (Modificada para cuantificación numérica). 
1. EVALUACIÓN CLÍNICA 
1.1. Dolor: (Hasta 7 puntos) 
1.1.1. Grado 
3: Ninguno, sin dolor. 
2: Ligero, dolor suave, ocasional; el paciente no ha 
alterado su ritmo de actividad. 
1: Moderado; el paciente está activo pero ha tenido 
que modificar o dejar actividades. 
0: Severo, gran dolor. 
1.1.2. Ocurrencia 
4: Ninguna. 
3: Con los primeros pasos, luego desaparece. 
2: Solamente después de grandes caminatas (30 
minutos). 
1: Al caminar, siempre. 
0: Constante. 
1.2. Actividad laboral: (hasta 10 puntos) 
1.2.1. Ocupación 
1: No retirado. 
0: Retirado. 
1.2.2. Tipo de actividad 
5: Labor manual fuerte, levantamiento de pesos 
frecuentes (25-30 Kgs.), deportes vigorosos. 
4: Labor manual moderada, levantamiento de 
pesos (menor de 25 Kgs.), deportes moderados 
(bicicleta, etc.). 
3: Labor ligera, cuidado de la casa, jardinería, 
montaje, deportes suaves (caminar, etc.). 
2: Semisedentario, trabajo en oficina, trabajo 
sentado. 
1: Sedentario, capacidad mínima para caminar o 
cualquier otra actividad. 
0: Encamado o en silla de ruedas. 
1.2.3. Nivel de actividad en los tres últimos meses 
4: 100%. 




1.3. Función: (Hasta 9 puntos) 
1.3.1. Ponerse los zapatos y calcetines: 
3: Sin dificultad. 
2: Ligera dificultad. 
1: Gran dificultad. 
0: Incapaz. 
1.3.2. Subir y bajar escaleras 
4: Normal. 
3: Usando pasamanos u otro aparato. 
2: Poniendo dos pies en cada escalón. 
1: Gran dificultad. 
0: Incapaz. 
1.3.3. Levantarse de sentado 
2: Puede levantarse de una silla sin apoyarse en 
los antebrazos. 
1: Puede levantarse con la ayuda de apoyabrazos. 
0: No puede levantarse sólo. 
1.4. Deambulación: (Hasta 13 puntos) 
1.4.1. Capacidad de caminar 
7: Sin soporte. 
6: Un bastón para caminatas largas. 
5: Un bastón. 
4: Una muleta. 
3: Dos bastones. 
2: Dos muletas. 
1: Un andador. 
0: Incapaz de andar. 
1.4.2. Tiempo de caminar 
6: Sin límite (más de 60 minutos). 
5: 31-60 minutos. 
4: 11-30 minutos. 
3: 2-10 minutos. 
2: Menos de 2 minutos. 
0: Incapaz de andar. 
(Con soporte anotar un punto menos). 
2. EXPLORACIÓN CLÍNICA 
2.1. Claudicación: (Hasta 3 puntos) 
2.1.1. Tipo de claudicación: 
3: No claudica. 
2: Claudicación ligera, detectable sólo por un 
experto. 
1: Moderada, detectada por el paciente. 
0: Claudicación severa, altera claramente el paso y 
lo hace más lentamente. 













2.3. Dismetría: (Hasta 1 punto) 
1: Igual longitud de extremidades. 
0: Dismetría con hipo o hipermetría. 
2.4. Trendelenburg: (Hasta 1 punto) 
1: No existe. 
0: Si existe. 
3. OPINION DEL PACIENTE OPERADO: (HASTA 6 
PUNTOS) 
3.1. Funcionalidad 
1: Mejoró la funcionalidad. 
0: No mejoró la funcionalidad. 
3.2. Dolor 
1: Tiene menos dolor que antes de la operación. 
0: Tiene más dolor o igual que antes de operarse. 
3.3. Medicación 
1: Tiene menos necesidad de medicación que antes de la 
operación. 








La cuantificación numérica permite incluir los resultados en un programa de ordenador y poder seguir los cambios que se produzca 
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Tabla II: Resultados PTC Bihapro (N=30). 
Número casos Porcentaje 
Tabla III: Complicaciones PTC Bihapro (N=30). 
Número Porcentaje 
El estudio, retrospectivo, se ha realizado con el se-
guimiento de 1 año, y se ha realizado en tres parámetros: 
clínico, radiográfico y densitométrico, teniendo como ba-
se las anotaciones realizadas puntualmente en el «Cues-
tionario de Seguimiento», que se cubre habitualmente 
para cada caso. 
En todos ellos se realizó control clínico y radiográfico 
seriado en los meses: 0 (postoperatorio inmediato), 3, 6 
y 12. Luego fue anual. 
La densitometría se realizó sobre el estudio radiográ-
fico, mediante un tratamiento especial por toma con vi-
deocámara (Fig. 2) y cuantificación por ordenador, lo 
que tuvo una especial característica de objetividad (5). 
Los resultados clínicos se cuantificaron según la cla-
sificación de Johnston (6), a la que se ha dotado de una 
puntuación numérica hasta 56 puntos con objeto de rea-
lizar una comparación de los estadios pre y postoperato-
rio. Radiográficamente seguimos los controles que 
recomiendan De Lee y Gruen (2, 3) para observar las 
zonas de rarefacción u osteocondensación en las 3 áreas 
de De Lee (acetábulo) y 7 de Gruen (vástago femoral). 
En este último componente sólo se valoró el estudio en 
las zonas 1 y 7, que son las recubiertas por Hidroxiapati-
ta. 
El sistema densitométrico de Brägger (5), valorando 
los cambios de densidad por el método CADIA (Compu-
ter Assisted Densitometric Image Analysis), permite se-
guir la fijación de la prótesis al hueso alrededor de 10 
zonas de la periferia del acetábulo (Zonas I, II y III de De 
Lee) y del vástago femoral (Zonas 1 a 7 de Gruen) du-
rante un control seriado a los meses 0, 3, 6 y 12 del pos-
toperatorio. En nuestro caso se ha realizado en las 3 
A 
Figura 4. Estudio radiográfico, A) preoperatorio y B) a los 3 meses de la intervención. Obsérvese la importante trabecula-
ción metafisaria en la Zona 1 de Gruen. 
B 
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Figura 5. Estudio densitométrico de las 3 Zonas acetabulares 
de De Lee. 
Figura 7. Estudio densitométrico, del segmento distal del vás-
tago femoral (Zonas 2 a 6 de Gruen). 
zonas acetabulares y las femorales 1 y 7, como ya se refi-
rió anteriormente (Fig. 3), tomando la densidad de las 
zonas que interesaban en un área de 3,5 mm., de anchu-
ra alrededor de la prótesis. 
RESULTADOS 
Desde el punto de vista clínico todos los casos 
estudiados tienen una evolución de 2 años. Sin em-
bargo, el estudio efectuado se ha realizado en los 
controles del primer año de evolución: 0, 3, 6 y 12, 
por lo que, de cada paciente hay 4 referencias. 
Los resultados clínicos, siguiendo la cuantifi-
cación de Johnston (6) han sido referidos a los pa-
rámetros que se señalan en la tabla I, que son, 
fundamentalmente: Evaluación Clínica (Dolor, Ac-
tividad, Función y Deambulación), Exploración 
clínica (Claudicación, Movilidad, dismetría y Tren-
delenburg) y opinión del paciente en comparación 
al estado previo a la operación (Funcionalidad, 
Dolor, Medicación, Satisfacción y Estado Compa-
rativo General con relación a la última visita). 
En este parámetro se ha pasado de una Pun-
tuación media preoperatoria de 26,6 puntos a una 
postoperatoria de 43,5 puntos a los 12 meses. Se 
Figura 6. Estudio densitométrico de las zonas metafisarias (1 y 
7 de Gruen). 
consideran resultados Excelentes cuando la pun-
tuación se sitúa entre 43 y 56 puntos; Buenos, en-
tre 29 y 42; Regulares entre 15 y 28 puntos; Malos, 
menos de 14 puntos. 
En esta corta serie se desglosan estos resultados 
en la tabla II. 
Las complicaciones han sido 3 (10%) y se se-
ñalan en la tabla III. 
Desde el punto de vista radiográfico se ha se-
guido la evolución de las clásicas zonas referidas en 
el apartado de métodos. No se han observado mo-
vilizaciones ni hundimientos. No se ha alterado la 
posición del implante, aunque se han observado 6 
casos en varo, 3 en valgo y el resto totalmente cen-
trado el vástago femoral. Esta posición no tuvo in-
fluencia desde el punto de vista clínico. No se 
observaron zonas de refuerzo escleroso ni radiolu-
cencias, aunque en 13 casos (43%) se observaron 
unas zonas de hiperdensidad en el codo del vástago 
(segmento distal de la zona 7 de Gruen) (Fig. 4). 
Densitométricamente, el Sistema CADIA de-
mostró un alto porcentaje de incremento de la den-
sidad en las 3 Zonas de De Lee para el acetábulo, 
con una subida media de 1 a 1,3 (Fig. 5) y en las 
dos zonas del vástago estudiadas, con una subida 
media de 1,4 a 1,5 respecto al cociente: Hueso pe-
riprotésico/Referencia del hueso normal (ZP/ZR). 
La impresión de estos 3 parámetros (clínico, 
radiográfico y densitométrico) fue coincidente en 
29 casos (97%) y discordante en 1 caso (3%), en 
que la clínica y radiología demostraba una buena 
evolución, y la densitometría indicaba un descenso 
de densidad en la Zona II del acetábulo y en la Zo-
na 1 de Gruen (Fig. 6), aunque estadísticamente 
no era significativo (P < 0,05). En las zonas 2 a 6 
del vástago, no existía aumento densitométrico pe-
riprotésico (Fig. 7). 
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DISCUSIÓN 
Todavía hoy se discute si es útil un implante de 
cadera en que sus componentes estén recubiertos 
de una sustancia que facilite su unión al hueso. Es-
tamos de acuerdo con diversos autores en el benefi-
cio y facilidad de fijación de los componentes de la 
prótesis si están recubiertos de Hidroxiapatita (7, 
9). Nuestra experiencia es positiva y los resultados 
referidos así lo apoyan, con una evolución clínica 
muy favorable desde el postoperatorio inmediato. 
En el modelo de prótesis que estamos estudian-
do la estabilización primaria del acetábulo se ha 
conseguido con un componente metálico fabricado 
en Titanio, con un sistema de fijación que ha sido 
referido en el apartado de material. Se complemen-
ta con un núcleo de polietileno de alta densidad, 
con el que no se han presentado problemas, que sí 
han señalado algunos autores (10). 
Consideramos que a esta buena tolerancia con-
tribuye el diámetro de la cabeza femoral (28 mm.) 
y el material de que está construida, prefiriéndose 
el que tiene menor índice de rozamiento (en este 
modelo, fabricada en Zirconio). 
El diseño del vástago femoral favorece la fija-
ción metafisaría, como puede observarse en la tra-
beculación ósea transversal que le ancla al hueso. 
A ello contribuye, sin duda, el recubrimiento de 
Hidroxiapatita (1 , 8). 
El afilamiento distal del vástago impide que és-
te contacte con la cortical, previniendo el «Stress 
shielding», lo que se ha podido poner de manifiesto 
densitométricamente en las Áreas 2 a 6 de Gruen. 
CONCLUSIONES 
1. En nuestra serie se ha observado una favora-
ble evolución postoperatoria por aumento de la fi-
jación de la prótesis y de la densidad alrededor de 
la misma en las zonas iliacas y metafisarias. 
2. El aumento medio de densidad ha sido de 1 
a 1,3 (ZP/ZR) en el cotilo y de 1,4 a 1,5 (ZP/ZR) 
en la zona metafisaria del fémur. 
3. Los resultados clínicos, radiográficos y den-
sitométricos son coincidentes en el 97% de los casos 
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